项目要求
1、 货物清单
	序号
	货物名称
	数量

	1 
	脑科双极（可注水）
	3


备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
2、 具体技术要求
1.基本功能：适用用于术中凝血，且不产生焦痂。
2.主要参数：
2.1 具备“Guide – Stop” 闭合装置操作简单舒适, 张力适中, 闭合后镊尖可完全重合。
2.2 镊尖表面显微不平整构造，可精确的抓取和更好的夹持力.
2.3 可高温高压消毒重复使用。
2.4 可适配于所有品牌的高频电刀及双极电凝器。
2.5 滴水镊子可降低组织干燥危险性，特别是在凝血时减少组织的粘连性。
2.6 滴水镊子3把，镊子长23cm，镊尖1.0mm。
2.7 滴水吸引镊子2把，镊子长23cm，镊尖1.4mm。
2.8 人体工程学手柄，不滑脱，灌流接头连接方便，无需特殊接口或泵。
3.配套设备：
双极镊子  5把
双极导线  5条
消毒盒    5个

